
Product Deployment - Support #20254

12094-试剂冰箱-启用应急开关后无法退出账户

2025-01-09 09:28 - jinking

状态: Closed 开始日期: 2025-01-09

优先级: Normal 计划完成日期:  

指派给: jinking % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 1.00 小时

客户名称:  现场FSW统计: 是

关键字:  产品名称: 无

描述

12094-试剂冰箱-启用应急开关后无法退出账户

历史记录

#1 - 2025-01-09 09:31 - jinking

1/8
现场测试情况不是很明确，需要现场这五台设备在相同的情况下操作查看现象

#2 - 2025-01-09 09:36 - jinking

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#3 - 2025-01-09 12:36 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2025-01-13 14:38 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed
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